
آبان و آذر 893
شماره 106و 107

آزمايشگاه مرجع سلامت اعلام كرد:
جديدترين نتايج بررسي كيت ها و دستگاه هاي آزمايشگاهي

فهرست وسايل تشخيص آزمايشگاهي پزشكي بررسي شده توسط آزمايشگاه مرجع سلامت -  آبان و آذر 1393



9 آبان و آذر 93
شماره 106 و 107

فهرست وسايل تشخيص آزمايشگاهي پزشكي بررسي شده توسط آزمايشگاه مرجع سلامت -  آبان و آذر 1393

9 آبان و آذر 93
و 107 شماره 106

توجه :   1- در خصوص كيتهاي تشخيص مرفين Cut off قابل قبول 300 نانو گرم در ميلي ليتر ، آمفتامين ،مت آمفتامين و اكستازي 
500  نانو گرم در ميلي ليتر، حشيش 50 نا نو گرم در ميلي ليتر قابل قبول مي باشد.

    2-  درمورد كليه كيتهاي غربالي تشخيص مواد مخدر و روان گردان ، عرض نوارهاي تست 5 ميلي متر قابل قبول مي باشد.
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